
fV

u

y -

HA МЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ
ОТ 14 ИЮ ЛЯ 2022 года № РЗН 2022/17755 

На медацинское изделие
Система двигательной реабилитации мультисенсорная "Ревимоушёя*  ̂
(ReyiMotion) по ТУ ТВГД.32.50.50Л90-002-2021

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
Общество с ограниченной ответственностью '^Новые технологии" 

^(ООО "Новые технологии")^ Россия,
443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 27, лит. А, ком. 158-164

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "Прототип"
(ООО "Прототип"), Россия,
443056, г. Самара, Московское ш., д. 4, стр. 9, оф. 618

Место производства медшщнского изделия
ООО "Прототип", Россия, 443022, Советский р-н, г. Самара,
Заводское ш., д. 15а, пом. 8

Номер регистрационного досье № РД-48955/96889 от 01.04,2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 32.50,50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР) .

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 14 июля 2022 года № РЗН 2022/17755

Лист 1

На медицинское изделие
Система двигательной реабилитации мультисенсорная 'Тевимоушен'*
(ReviMotion) по Т У  Т В ГД .32.50.50.190-002-2021, в вариантах исполнения:
I. Вариант исполнения ReviMotion Clinic, в составе:
1. Программное обеспечение на USB-флеш-накопителе, версия 4.5.43.988, в составе:
1.1. Модуль управления упражнениями.
1.2. Модуль хранения и управления данными.
1.3. Модуль визуального представления данных.
1.4. Модуль оценки прогресса реабилитации.
1.5. Мо;^ль конструктора движений.
1.6. Модул!ь лицензирования.
1.7. Модуль отказоустойчивости.
2. Стойка, артикул RM1000CL -1 шт. в составе: ' '
2.1. Стойка -1 шт.
2.2. Системный блок - 1 шт.
2.3. Кабель питания, длина 3,5 м -1 шт.
2.4. Кабель HDMI длина 1,5 м -1  шт.
2.5. Кабель питания телевизора, длина 1,0 м -1 шт.
2.6. Кронштейн для крепления телевизора с комплектом для монтажа -1 щг.
3; Телевизор 43”, модель LG 43LM5500PLA -1 шт. в составе: }:
3.1. Пульт дистанционного управления, модель АКВ75675312 - 1 шт.
3.2. Кронштейн для крепления к стойке -1 шт.
3.3. Кронштейн для крепления системы оптического трекинга с комплектом для 
монтажа -1 шт. ■
3.4. Руководство пользователя - 1 шт.
4. Клавиатура компьютерная, модель Logitech К400 Plus -1 шт.
5. Мышь компьютерная, модель Logitech M l70 - 1 шт. (при необходимости)
6. Система оптического трекинга - 1 шт., варианты исполнения: .
6.1 ,:]Кинект Microsoft Kinect V 2 -1 шт., в комплеоте:
6.1Л, kinect -1  ш т .'
6.1.2; Кабель USB 3.0, длина 1,8 м - 1 шт.
6Л.З.КабелЬпитания, длина 1 ,2 м -1 шт. , Уд>-'
6.1.4. Кабель kinect, длина 3,0 м- 1 шт. — ;
6.L5. Адаптер питания -1 шт,
6.1.6. РукЬвдДство пользователя -1 экз.
6.2. Веб'Кшера, модель RITMIX RVC-122, в c6cTaBe::Jl 
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения -А.В. Самойлова
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Ф Й еЩ ь НАЯ с л у ж б а  п о  н а д з о р у  в с ф е р е  ЗДРАВООХР^^НЁНЙЯ'
(ЮСЗДРАВНАДЗОР); ; - "  ̂S'

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 14 июля 2022 года

Ф .увтКвЛ>ЩшШШШ^ш.т Н Г Л Я Я ^ . ш..^/0кЯЛ

№ РЗН 2022/17755

6.2.1. К ш ёра-1 шт. .дТ
6.2.2. Кабель-jJSB3.0, Д1шна 1,4 м - 
6.2.3  ̂Йнструидия по применению - Г шт.
7. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
8. ПасДорт с гарантийным талоном -1 экз.
II. Вариант исполнения: ReviMotion Clinic-1, в составе: . - .
1. Программное обеспечение на USB-флеш-накопителе, версия 4.5.43.988, в сос^ е:
1.1 . Модуль управления упражнениями.
1.2. Мб^ль Хранения и управления данными.
1.3. Мо̂ у̂ль визуального представления данных.
1.4. Модуль оценки прогресса реабшштации.
1.5. Модуль конструктора движений.
R6. Модуль лицензирования.

: 1.7. Модуль Отказоустойчивости.
2. Ноутбук, Модель D E L L  G5 5590, в составе: - :
2.1. Ноутбук -1 шт.
2.2 кабель питания, длина 1.5 м -1 шт.
2.3. Адаптер питания-1 шт. :
2.4. Руководство «Настройки и технические характеристики» -1 экз.
3. Мьппь компьютерная, модель Logitech Ml 70 -1 шт. (при необходимости).
4. Система оптического трекинга -1 шт., варианты исполнения:
4.1 Кинект Microsoft Kinect V 2 -1 шт., в комплекте:
4.1.1. Kinect -1 шт.
4.1.2. Кабель USB 3.0, длина 1,8 м -1 шт.
4.1.3. Кабель питания, длина 1,2 м -1 шт.
4.1.4. Кабель Kinect, длина 3,0 м - 1 шт.
4.1.5. Адаптер питания - 1 шт. .
4.1.6. Руководство пользователя-1 экз. . .  ̂ "
4.2. Веб-камера, модель RITMIX RVC-122, в составе:
4.2.1. Камера - 1 шт.
4.2.2. Кабель - USB3.о, длина 1,4 м - I шт.
4.2.3. Инструкция по применению -1 экз.
5. Руководство по эксплуатации -1 экз. ■■
6. Паспорт с гарантийным талоном -1 экз. , -': * v
Ш. Вариант исполнения ReviMotion Personal, в составе: -
1. Программное обеспечение на USB-флеш-накопитёле, версия 4.5.43/^гп5, в составе:
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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А.В. Самойлова
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАЛЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 14 июля 2022 года № РЗН 2022/17755

Лист 3

1.1. Модуль управления упражнениями.
2. Ноутбук, модель DELL G5 5590, в составе:
2.1. Ноутбук - 1 шт.
2.2. Кабель питания, длина 1,5 м - 1 шт.
2.3. Адаптер питания -1 шт.
2.4. Руководство «Настройки и технические характеристики» -1 экз.
3. Мьппь компьютерная, модель Logitech М170 -1 шт. (при необходимости).
4. Система оптического трекинга -1 шт., варианты исполнения:
4.1. Кинект Microsoft Kinect V2 -1 шт., в комплекте:
4.1.1. Kinect  ̂1 шт.
4.1.2. Кабель USB 3.0 , длина 1,8 м -1 шт.
,4.1.3. Кабель питания, длина 1,2 м  -1 шт.
4.1.4. Ka6ejn> bCinecl длина 3,0 м -1 шт.
4.1.5. Адаптер питания -1 шт.
4.1.6. Руководство пользователя - 1 экз.
4.2. Веб-камера, модель RITMIX RVC-122, в составе:
4.2.1. К ам ер а -1 шт.
4.2.2. Кабель - USB3.0, длина 1,4 м -1 шт.
4.2.3. Инструкция по применению -1 экз.
5. Руководство по эксплуатации -1 экз.
6. Паспорт с г^антийным талоном -1 экз.

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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